ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Название
	Описание
	Кол-во
	Ед.изм.

	Эндопротез-сетка для лечения недержания мочи 1,1х30 см
	Урослинг с петлями должен быть длиной не менее 30 не более 35см.

Должен быть цельновязанным. Должен представлять собой ленту  из полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диаметром не менее 0,1 мм и не более 0,2мм. должен иметь макропористую структуру. Особенность вязания должна препятствовать  избыточному растяжению эндопротеза.

Край эндопротеза должен быть  выполнен в виде петель. 

К эндопротезу должны быть фиксированы петлеобразные проводники из хирургических нитей. 

Должен применяться для хирургического лечения стрессового недержания мочи. Особенностью УроСлинга должно являться его универсальность: он должен  применяться как в позадилонной, так и в трансобтураторной модификации слинговых операций Стерильный в индивидуальной упаковке. 

Стерилизация: Окись этилена. 

Эндопротез имеет сертификат СЕ. 
Цвет: контрастный (бело – синий), толщина не менее  0,40 мм и не более 0,60 мм, объемная пористость: не менее  70 % и не более 75%, поверхностная плотность: не менее  65 г/м2 и не более 67 г/м2.
	5
	шт

	Устройство (свободная синтетическая петля с перфораторами)  для лечения стрессового недержания мочи у женщин
	Металлический изогнутый: проводник одноразовый, с пластиковой ручкой – 2 шт. в наборе

Лента-имплантат: нерассасывающийся материал - плетеный полипропилен, ширина 1.1 см, длина 45 см, голубой цвет, покрыта чехлами - 1 шт. в наборе

Пластиковая насадка: повторяет изгиб проводника, одной стороной прикреплена к концу ленты-имплантата - 2 шт. в наборе

Металлический направитель: длина 9 см - 1 шт. в наборе
	 3 
	шт.



	Матрица гемостатическая (набор гемостатический с принадлежностями)
	- 2  шприца объемом 10 мл каждый, в одном из которых желатиновая гемостатическая матрица объемом 6 мл, второй предназначен для переноса жидкости и разведения желатина физиологическим раствором

- ёмкость для физиологического раствора

- 2 наконечника

Применяется для остановки кровотечения в труднодоступных местах и неровных поверхностях, 1 шт. в наборе
	10
	шт.

	Рассасывающийся материал для предотвращения спайкообразования Т7 7,6х10,2 см
	Размер: не менее 7,5 см х 10 см

Материал: стерильный рассасывающийся плетеный материал, окис

Показания:

Необходимость формирования  гелеобразной защитной оболочки, предназначенной для снижения образования спаек за счет физического отделения травмированной поверхности в течение периода реперитонеализации на поверхности прооперированых органов при гинекологических вмешательствах в области малого таза

Сроки рассасывания: полное рассасывание путем гидролиза в течение не более 4 недель

Не применяется в качестве гемостатического агента

Упаковка: 10 штук в упаковке, рестерилизация материала недопустима
	10
	шт.

	Гистероскопический оперативный тубус
	Оперативный гистероскопический тубус, внешний диаметр 3,5 мм – может вводиться без расширения цервикального канала, минимизирует травму и дискомфорт, мягкий рабочий канал расширяется при введении 2 мм механический инструментов. Легкий 10 град. изгиб тубуса увеличивает поле зрения, постоянный ток жидкости улучшает визуализацию.
	10
	шт

	Спонгостан – губка гемостатическая рассасыв. 8 см х 3 см в диаметре
	Стерильная рассасывающаяся желатиновая губка с гемостатисеским эффектом. Приготовлена из высушенной желатиновой пены и имеет однородную пористую структуру. Стерильна. Готова к применению. Для одноразового использования. Полная биодеструкция губки наступает через 3-5 недель.
	10
	шт


