Техническое задание

Аппарат для местной дарсонвализации ламповый – 1 шт.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение показателя

	1.
	Общие показатели:
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	1.2
	Декларация соответствия или сертификат соответствия 
	Наличие

	1.3
	Инструкция по применению на русском языке
	Наличие

	1.4
	Гарантия производителя, не менее
	12 месяцев

	1.5
	Год выпуска, не ранее
	2022 год

	2.
	Технические показатели:
	

	2.1
	Назначение – лечение высокочастотным током высокого напряжения и малой силы тока неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических, гинекологических заболеваний, а также для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями и проведения лекарственного электрофореза в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля
	Наличие

	2.2
	Работа от сети переменного тока 220 В 50 Гц
	Наличие

	2.3
	Потребляемая мощность, не более
	80 В*А

	2.4
	Режимы излучения
	Импульсный, непрерывное (амплитудно-модулированное)

	2.5
	Частота высокочастотных колебаний, не уже 
	110 ± 8,25 кГц

	2.6
	Частоты модуляции, не менее
	50, 100 Гц

	2.7
	Длительность модулирующих импульсов, не менее
	100 мкс

	2.8
	Максимальная длина искры с электродов, не менее
	25 мм

	2.9
	Максимальный ток в цепи пациента при гальванизации, не менее
	50 мА

	2.10
	Диапазоны регулировки тока при гальванизации, не уже 
	0-5 мА, 0-50 мА

	2.11
	Таймер измерения длительности процедуры
	Наличие

	2.12
	Длительность процедуры в диапазоне, не уже
	0-99 минут

	3.
	Комплект поставки:
	

	3.1
	Блок управления
	1 шт.

	3.2
	Электроды для дарсонвализации
	8 шт.

	3.3
	Электроды для гальванизации
	14 шт.


