Техническое задание
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	Материал рассасывающийся


	 Материал: стерильный рассасывающийся плетеный материал, окисленная регенерированная целлюлоза. Цвет: белый. Размер: не менее 7,5 см х 10 см. Показания: необходимость формирования  гелеобразной защитной оболочки, предназначенной для снижения образования спаек за счет физического отделения травмированной поверхности в течении периода реперитонеализации, на поверхности прооперированых органов при гинекологических вмешательствах в области малого таза. Сроки рассасывания: полное рассасывание путем гидролиза в течении не более 4 недель. Не применяется в качестве гемостатического агента. Упаковка: 10 штук в упаковке, рестерилизация материала недопустима. Инструкция на русском языке.
	шт
	5

	Гистероскопический оперативный тубус
	Наружный диаметр не менее 3,5 мм. Диаметр рабочего канала не менее 2 мм. Рабочая длина не менее 18 см. Вращение муфты не менее 360 град. Наклон кончика тубуса не менее 10 град. Должен быть канал для ввода 5Fr биполярных электродов и металлических инструментов, с системой для ввода и вывода жидкости для расширения полости матки и улучшения видимости. Не должно требоваться расширение цервикального канала (для лечения пациенток со стенозом цервикального канала, минимизация травматизации для пациентки). Для проведения процедуры не должна требоваться анестезия (возможность проводить в амбулаторных условиях, при наличии противопоказаний к анестезии). Наличие вращающейся на 360 град. муфты обеспечивает хорошую визуализацию полости матки без вращения камеры.
	шт
	30


