ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	№

п/п
	Наименование  товаров, работ, услуг 
	Основные функции и технические характеристики
	Требуемая количественная или качественная характеристика

	1
	Аппликатор высокочастотный многоразовый к имеющейся системе MEA для микроволновой абляции эндометрия 

(1 шт.)
	Ресурс аппликатора высокочастотного многоразового, не менее 
	30 процедур аблации

	
	
	Функция «температурного профилирования», позволяющая контролировать температуру абляции в режиме реального времени 
	Наличие

	
	
	Возможность обработки полости матки длиной до 14 см
	Наличие

	
	
	Возможность определения глубины введения, сантиметровая шкала
	Наличие

	
	
	Используемая частота микроволн, не менее
	9 ГГц

	
	
	Диаметр стержня, не более
	8 мм

	
	
	Керамический наконечник
	Наличие

	
	
	Чип информационный
	Наличие

	
	
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	
	
	Совместимость с системой для микроволновой аблации эндометрия МЕА, установленной у Заказчика. 
	Требуется

	
	
	
	


