Техническое задание
	Название
	Описание
	Кол-во
	Ед.
Изм.

	Урослинг
	Урослинг с петлями должен быть длиной не менее 30 не более 35см.

Должен быть цельновязанным. Должен представлять собой ленту  из полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диаметром не менее 0,1 мм и не более 0,2мм. должен имееть макропористую структуру. Особенность вязания должна препятствовать  избыточному растяжению эндопротеза.

Край эндопротеза должен быть  выполнен в виде петель. 

К эндопротезу должны быть фиксированы петлеобразные проводники из хирургических нитей. 

Должен применяться  для хирургического лечения стрессового недержания мочи. Особенностью УроСлинга должно являться его универсальность: он должен  применяться как в позадилонной, так и в трансобтураторной модификации слинговых операций Стерильный в индивидуальной упаковке. 

Стерилизация: Окись этилена. 

Эндопротез имеет сертификат СЕ. 
Цвет: контрастный (бело – синий), толщина не менее  0,40 мм и не более 0,60 мм, объемная пористость: не менее  70 % и не более 75%, поверхностная плотность: не менее  65 г/м2 и не более 67 г/м2.
	5
	шт

	Гистероскопический оперативный тубус
	Наружный диаметр не менее 3,5 мм

Диаметр рабочего канала не менее 2 мм

Рабочая длина не менее 18 см

Вращение муфты не менее 360 град.

Наклон кончика тубуса не менее 10 град.

Должен быть канал для ввода 5Fr биполярных электродов и металлических инструментов, с системой для ввода и вывода жидкости для расширения полости матки и улучшения видимости.

Не должно требоваться расширение цервикального канала (для лечения пациенток со стенозом цервикального канала, минимизация травматизации для пациентки)

Для проведения процедуры не должна требоваться анестезия (возможность проводить в амбулаторных условиях, при наличии противопоказаний к анестезии)

Наличие вращающейся на 360 град. муфты обеспечивает хорошую визуализацию полости матки без вращения камеры.


	30
	шт

	Матрица гемостатическая (набор гемостатический с принадлежностями)
	   - 2 шприца объёмом 10 мл каждый, в одном из которых желатиновая гемостатическая матрица объёмом 6 мл, второй предназначен для переноса жидкости и разведения желатина физиологическим раствором
- ёмкость для физиологического раствора

- 2 наконечника

Применяется для остановки кровотечения в труднодоступных  местах и неровных поверхностях, 1 шт. в упаковке
	4
	шт

	Интерсид (ТС7) - материал рассасывающийся

Т7 7,6х10,2  см
	 Размер: не менее 7,5 см х 10 см

Материал: стерильный рассасывающийся плетеный материал, окисленная регенерированная целлюлоза.

Цвет: белый

Показания:

Необходимость формирования  гелеобразной защитной оболочки, предназначенной для снижения образования спаек за счет физического отделения травмированной поверхности в течении периода реперитонеализации.на поверхности прооперированых органов при гинекологических вмешательствах в области малого таза 

Сроки рассасывания: полное рассасывание путем гидролиза в течении не более 4 недель

Не применяется в качестве гемостатического агента

Упаковка: 10 штук в упаковке, рестерилизация материала недопустима. 

Инструкция на русском языке
	10
	шт


