Техническое задание

Видеокольпоскоп оптический цифровой – 1 шт.

	№ п/п
	Наименование, параметр
	Требования технического задания

	1
	Назначение

	1.1
	Для оперативного осмотра влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов с целью определения характера, степени выраженности и локализации патологического процесса, определение оптимального места для взятия биопсии с патологических участков
	соответствие

	1.2
	Группа пациентов
	Женского пола с момента начала половой жизни и старше


	1.3
	Место эксплуатации
	Для использования в гинекологическом кабинете/отделении

	1.4
	Тип оборудования
	Передвижной

	1.5
	Год выпуска оборудования
	Указать

	2
	 Технические характеристики:

	2.1
	Камера
	SC-700P

	2.2
	Рабочее расстояние, минимальное не менее (мм)
	200

	2.3
	Рабочее расстояние, максимальное не менее (мм)
	400

	2.4
	Возможность делать плавную регулировку увеличения
	Наличие

	2.5
	Оптическое, крат не менее
	22

	2.6
	Диаметр зоны визуализации не более, мм
	20-300

	2.7
	Цифровое увеличения не менее, крат, не менее
	356

	2.8
	Источник света
	Светодиодный

	2.9
	Освещаемое поле, диаметр  не менее, мм
	120

	2.10
	Количество светодиодов, не более
	24

	2.11
	Источник света, не хуже
	Система ультра-белых светодиодов пятого поколения

	2.12
	Пошаговая регулировка яркости, не менее ступеней
	12

	2.13
	Горизонтальное разрешение строк, не менее
	720

	2.14
	Вертикальное разрешение строк, не менее
	576

	2.15
	На рабочей дистанции освещенность объекта, около
	3000 люкс

	2.16
	Минимальная освещенность фотографируемых объектов, люкс не более
	0,1 люкс

	2.17
	Отношения сигнал/шум не более
	50 дБ

	2.18
	Зеленый фильтр для визуализации кровеносных сосудов
	Наличие

	2.19
	Черно-белый фильтр
	Наличие

	2.20
	Система быстрой автоматической фокусировки
	Автоматический/ручной

	2.21
	Автоматическое регулирование баланса белого
	Наличие

	2.22
	Плавная цветовая регулировка от красного до зеленого
	Наличие

	2.23
	Разрешение, пикселей не менее
	400000

	2.24
	Режим стоп-кадр
	Наличие

	2.25
	Диаметр поля зрения, мм
	10-120мм

	2.26
	Глубина изображения, мм
	5-120мм

	2.27
	Возможность непрерывной работы, не менее
	8 часов

	2.28
	Гарантийное среднее время работы, не менее
	50 000 часов

	2.29
	Камера (автоматическая фокусировка) 1/4 цветная CCD Sony
	Наличие

	2.30
	Интерфейс выходного сигнала Композитный
	Наличие

	2.31
	Номинальная напряжение 110/220В
	Наличие

	2.32
	Управления камерой через USB-порт, режим конвертации в СОМ-порт
	Наличие

	2.33
	Пульт управления и ножная педаль для создания фотоснимка
	Наличие

	2.34
	Управление с помощью пульта – ручная фокусировка, баланс белого, стоп-кадр, зум, яркость света, фильтр
	Наличие

	2.35
	Светодиодный датчик питания на кольпоскопе
	Наличие

	2.36
	Опора с фиксацией в нужном положении, без ограничений, регулируется и устанавливается под любым углом
	Наличие

	2.37
	Мобильное исполнения штатива, не менее чем на 5-ти колесах
	Наличие

	2.38
	Тип штатива напольный с блокировкой колес не менее 5-ти
	Наличие

	2.39
	Высота штатива, не более, мм
	1250

	2.40
	Общий вес кольпоскопа не более,кг
	5

	3.
	 Возможности программного обеспечения:

	3.1
	Формирование базы данных с кольпоскопическими снимками   пациентов и наличием поисковой системы  
	 Наличие

	3.2
	Формирование отчетов по результатам диагностики  на русском
	Наличие

	3.3
	Сравнительный анализ до и после лечения
	Наличие

	3.4
	Сохранение и архивация параметров исследования
	Наличие

	3.5
	Кольпоскопический атлас  из 170 классических снимков  
	Наличие

	3.6
	Три режима просмотра изображений
	Наличие

	3.7
	Возможность создания собственного кольпоскопического атласа
	Наличие

	3.8
	Возможность определять и фиксировать на снимке линейные  размеры и площадь пораженных участков.
	Наличие

	3.9
	Автоматизированная система статистики по заболеваниям
	Наличие

	3.10
	Возможность подключения к ПК с ОС MS Windows 7
	Наличие

	3.11
	Возможность добавления необходимых отчетов по заявке заказчика
	Наличие

	3.12
	Возможность формирования отчета о кольпоскопии по установленным Минздравом РФ формам
	Наличие

	3.13
	Сохраненные визуальные отчеты могут использоваться, как уникальная документация для клинической и научной работы, а так же для консультаций со специалистами (в локальной сети и сети Internet)
	Наличие

	3.14
	Встроенные опции компьютерной визуализации, обработки данных и анализа заболевания
	Наличие

	3.15
	Технология базируется на вычислительной системе процессора INTEL
	Наличие

	3.16
	Цветной монитор с высокой разрешающей способностью, с диагональю не менее 18 дюйм
	Наличие

	3.17
	Разрешение монитора, неменее
	1024 × 768 пикселей.

	3.18
	Четкая печать цветных изображений
	Наличие

	3.19
	Регулировка фокусного расстояния кольпоскопа системой ПО, функция увеличения и уменьшения изображения
	Наличие

	3.20
	Набор функций получения изображения, отображения на экране, записи, печати отчетов и функций сохранения подходящая для совместной работы с ОС WINDOWS 8/10 
	Наличие

	3.21
	Оперативная память не менее 
	1024

	3.22
	Свободное место на жестком диске, не менее  
	 2ГБ

	3.23
	Обработка изображения и применение специального пакета приложений позволяющая оставлять метки, добавлять примечания, увеличивать и уменьшать изображения, также функция частичной детализации изображения и другие операции.
	Наличие

	3.24
	Реалистичность цветовой гаммы печати изображений и отчетов.
	Наличие

	3.25
	Возможность хранения огромного количества визуальных данных с функцией их сохранения на различных носителях; объем хранения неограничен.
	Наличие

	3.26
	Консоль ( тележка),основание не менее чем на 4 подшипниковых колесах
	Наличие

	3.27
	Выдвижная полка для мыши
	наличие

	3.28
	Тормоза не менее чем на 2х колесах
	наличие

	4.
	Комплектация
	 

	4.1
	Головка Кольпоскопа
	наличие

	4.2
	Блок питания
	Наличие

	4.3
	Напольный штатив
	Наличие

	4.4
	Видеосистема медицинская с программным обеспечением
	Наличие

	4.5
	Необходимый набор переходников для подключения к Моноблоку, Ноутбуку или Персональному компьютеру.
	1 набор

	4.6
	Консоль(тележка) для размещения    принтера со  стандартным ПК                                           
	Наличие

	4.7
	Монитор
	Наличие

	4.8
	Цветной принтер
	Наличие

	4.9
	Клавиатура
	Наличие

	4.10
	Мышь компьютерная
	Наличие

	4.11
	Процессорный блок
	Наличие

	5
	Документы, гарантийные обязательства
	 

	5.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие

	5.2
	Сертификат (декларация) соответствия
	Наличие

	5.3
	Гарантийный период не менее
	12 месяцев

	5.4
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	5.5
	Паспорт
	Наличие

	5.6
	Установка,  ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте
	Наличие


