Техническое задание

	№ п/п
	Наименование предмета закупки, требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика
	Требования технического задания

	1
	Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос (трихоскопия) под увеличением, с принадлежностями.
	1 компл. 

	 
	Общие положения
	 

	 
	Гарантийный срок 
	Не менее 12 месяцев

	 
	Гарантийное обслуживание
	Наличие

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	 
	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта РФ
	Наличие

	Технические параметры

	1.1
	Назначение:
	

	1.1.1
	Определение плотности волос
	Наличие

	1.1.2
	Определение типа кожи головы
	Наличие

	1.1.3
	Определение диаметра стержня  волоса
	Наличие

	1.1.4
	Определение степени выпадения  волос
	Наличие

	1.1.5
	Определение состояния волосяной поры
	Наличие

	1.1.6
	Определение состояния стержня волоса (кутикулы)
	Наличие

	1.1.7
	Определение кератина
	Наличие

	1.2
	Параметры:
	

	1.2.1
	Тип WI-FI
	Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n

	1.2.2
	Операционная система
	Android, IOS, Windows, Mac OS

	1.2.3
	Матрица
	¼ lnch Color C-MOS UXGA (2 Мега Пикселей)

	1.2.4
	Пикселей в матрице 
	Эффективных Пикселей: 1,624х1,212 Пикселей

	1.2.5
	Разрешение изображения 
	WI-FI потоковое видео VGA (640x480) / 2M (1,600x1,200)

	1.2.6
	Частота кадров изображения
	VGA (640x480) 30 Frame Max (кадров в секунду)

2M (1,600x1,200) -15 Frame Max (кадров в секунду)

	1.2.7
	Наведение резкости  
	Автофокус (AF-C/AF-S/MF)

	1.2.8
	Дезинфекция
	UV Лампа 

	1.2.9
	Внешний блок питания 
	12В/1,5А Мах

	1.2.10
	Габариты, мм (Аппарат с подставкой)
	86,5 мм(Ш) x 112 мм(В) x 246 мм(Г)

	1.3
	Программы для полной диагностики кожи и волос: 
	

	1.3.1
	Оценка состояния кожи головы
	Наличие

	1.3.2
	Подсчет количества волос на 1 см2
	Наличие

	1.3.3
	Определение диаметра стержня волос
	Наличие

	1.3.4
	Оценка состояния стержня волоса
	Наличие

	1.3.5
	Ведение базы данных клиентов
	Наличие

	1.3.6
	Печать страницы результата
	Наличие

	1.3.7
	Время проведения полной диагностики
	Не более 30 минут

	1.4
	Принадлежности:
	

	1.4.1
	Подставка под аппарат ASW (Aramo Smart Wizard) с UV (ультрафиолетовой) лампой
	Не менее 1 шт.

	1.4.2
	Линза Х1 для ведения базы данных клиента, выпадение волос
	Не менее 1 шт.

	1.4.3
	Линза для увеличения в 60 раз Х60: состояние кожи головы, плотность волос, кератин, капиллярные сосуды
	Не менее 1 шт.

	1.4.4
	Линза для увеличения в 200 раз Х200: для оценки состояния волосяной поры и определения диаметра стержня волоса
	Не менее 1 шт.

	1.4.5
	Линза для увеличения в 500 раз Х500: для оценки состояния стержня волоса
	Не менее 1 шт.

	1.4.6
	USB кабель
	Не менее 1 шт.

	1.4.7
	Подставка под линзы
	Не менее 1 шт.

	1.4.8
	Внешний блок питания 12V (блок питания, кабель)
	Не менее 1 шт.

	1.4.9
	Программное обеспечение Wizard (электронная версия)
	Наличие

	1.4.10
	Руководство по эксплуатации
	Наличие.

	1.4.11
	Защитный пластиковый колпачок для аппарата ASW   (Aramo Smart Wizard)
	Наличие

	1.4.12
	Защитный пластиковый колпачок для линзы - 4 шт.
	Наличие

	1.4.13
	Подставка под линзы
	Наличие

	1.4.14
	USB кабель
	Наличие

	1.4.15
	Салфетка из микрофибры
	Наличие

	1.4.16
	Воздушная помпа для очистки аппарата ASW (Aramo Smart Wizard)
	Наличие


