Техническое задание
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	Катетер электрофизиологический

 абляционный  
	Предназначен для проведения радиочастотной деструкции (аблации) области сердца, его проводящей системы, с увеличенным проникающим действием.

· Управляемость



Соответствие

· Длина катетера, см
не менее110




· Диаметр шафта, F



не менее 7

· Длина дистального электрода, мм



4

· Количество электродов, штук



4

· Расстояние между электродами, мм



2-5-2

· Кривизна (изгиб 90 гр), мм



55-75 

· Электроды должны быть совместимы с Электрофизиологическими системами исследованиями (ЭФИ) различных производителей и с различными типами генераторов

· Электроды должны быть предназначены для однократного использования

· Электроды должны иметь гарантию производителя

· Электроды должны быть стерильно упакованы


	6 шт.

	Электрод-переходник
	· Предназначен для подключения кардиоэлектрода с разъемом 5 мм UNI к электрокардиостимулятору с разъемом IS-1UNI - 3,2 мм.

· Длина 12см.

· Диаметр тела 0.13см.

· Упрощенная система герметизации.

· В комплекте с электродом гидрофобизирующая жидкость и отвертка с торированным усилием.
	4 шт.


