Приложение №5
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики по КТРУ
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент
	Описание: Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). Дополнительная информация: Измеряемые тесты: рН, рСО2, рО2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Лактат, Глюкоза,ctHb, sO2, FCOHb, FO2Hb, FMetHb, FHHb, FHbF, Bil; количество измеряемых анализов не менее 300; длительность работы на борту прибора не менее 30 дней. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 30 дней. Обоснование использования дополнительной информации: Для совместного использования с имеющимся у Заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL90 (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания). Закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком (ч.1 ст.33 44-ФЗ). Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования, используемого заказчиком.
	12
	Набор

	2
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты АВД, реагент
	Описание: Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). Дополнительная информация: Пластиковый блок, состоящий из калибровочного раствора №1, №2, емкости с калибровочным газом, трех уровней растворов контроля качества (заданные значения ацидоз, норма, алкалоз) и сливного контейнера; длительность работы на борту прибора не менее 30 дней. Обоснование использования дополнительной информации: Для совместного использования с имеющимся у Заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови ABL90 (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания). Закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком (ч.1 ст.33 44-ФЗ). Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования, используемого заказчиком.
	16
	Набор

	3
	Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент
	Описание: Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении множественных аналитов газов крови, гемоксиметрии и/или электролитов в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать парциальное давление кислорода (oxygen, pO2), парциальное давление углекислого газа (carbon dioxide, pCO2), pH, натрий (sodium), калий (potassium), ионизированный кальций (ionized calcium), хлорид (chloride), глюкозу (glucose), лактат (lactate), общий гемоглобин (total haemoglobin, totHb), гематокрит (haematocrit) и производные гемоглобина, такие как восстановленный гемоглобин (reduced haemoglobin, Rhb), метгемоглобин (methaemoglobin, MetHb), сульфгемоглобин (sulfhaemoglobin, SHb). Дополнительная информация: упаковка содержит 4 стеклянных ампулы по 2 мл раствора, состоящего из соли, буфера, консервантов и красителей, применяется для автоматической калибровки системы анализатора по гемоглобину; для диагностики in vitro. Совместимость с анализаторами кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex/ABL80Flex СО-ОХ/ABL90Flex (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания), которая подтверждается, в том числе, посредством считывания штрих-кода нанесённого на упаковку товара встроенным сканером анализатора. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Обоснование необходимости использования дополнительной информации: для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL (производитель анализатора Radiometer Medical ApS, Дания). Закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком (ч.1 ст.33 44-ФЗ). Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования, используемого заказчиком.
	1
	Набор

	4
	Лента тепловая регистрационная
	Термочувствительная бумага, ширина 110 мм, длина 25 м, без разлиновки, наружная намотка
	40
	шт

	5
	Прокладка входная с держателем
	Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины цилиндрического сечения для анализаторов серии ABL90
	2
	шт

	6
	Капилляры "Клинитьюбс"
	Упаковка содержит 250 шт. пластиковых гепаринизированных капилляров, 500 шт. концевых колпачков для капилляров, 250 шт. проволочек для перемешивания пробы. Объем капилляра 125 мкл, концентрация сбалансированного по электролитам гепарина не менее 70 МЕ (международных единиц) на мл пробы. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
	500
	шт


