Техническое задание 

на закупку работ по ремонту видеопроцессора CV-170, СЕР№7010024, 
OLYMPUS. Япония
	   №

п.п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ

	1.
	Общие требования
	

	1.1
	Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с требованиями изготовителя  оборудования.
	наличие

	1.2
	Исполнитель должен обеспечить осуществление ремонтных работ квалифицированными,  специалистами, имеющими соответствующие допуски и разрешения от фирмы-производителя  
	наличие

	1.3
	Исполнитель должен организовать работу по ремонту в полном объеме
	наличие

	1.4
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники 
	наличие

	1.5
	Срок выполнения работ – не более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта. 
	наличие

	1.6
	Гарантия на проведенные работы и на замененные запасные части (не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ).
	наличие

	1.7
	Условия оплаты: оплата по факту выполненных работ, после предоставления акта выполненных работ. 
	наличие

	2.
	Перечень запасных частей, расходных материалов и работ, необходимых для проведения ремонта:

	2.1
	Весь объем перечисленных ремонтных работ должен осуществляться одной фирмой.
	Наличие

	2.2
	(в соответствии с п.1 ст. 33 N 44-ФЗ от 05.04.2013) 

Запасные части и материалы для ранее приобретенного оборудования, эквивалент недопустим 

п.1 ст. 33 N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «…документация о закупке может содержать указание на товарные знаки. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование».


	Наличие

	2.3
	Запасные части, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, не выставочными образцами), заводской сборки, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, не должны быть предметом спора или залога, соответствовать настоящему разделу, техническим условиям,  условиям контракта.
	наличие

	2.4
	При выполнении работ Подрядчик использует запасные части ввезенные на территорию Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке либо произведенные на территории Российской Федерации при условии соблюдения производителем и поставщиком таких запасных частей интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации предприятий-производителей соответствующего вида (наименования) медицинского оборудования, либо запасные части, письменно одобренные предприятием-производителем соответствующего вида (наименования) медицинского оборудования в официальном порядке. Каталожные номера заменяемых запасных частей должны соответствовать номерам, указанным в технической документации  производителя на ремонтные работы
	наличие


